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Chimica, —■ Sulla utilizzazione di un memorizzatore di trancienti 
per lo studio di fenòm eni elettrochimici rapidi. Nota di A l e s s a n d r o  
F ie g n a  p re s e n ta ta ^  dal Socio G. B. B o n i n o .

Summary. — A praticai utilisation of a solid state high speed electronic memory, acting 
as a data aquisition device, is described. This system results to be particularly suitable for 
studying fast electrochemical processes. A computer elaboration of some experimental data 
is also reported, with the aim of showing the feasibility of the proposed technique.

I n tr o d u zio n e

In  elettrochimica, si presenta a volte l’opportunità di dover seguire il 
com portam ento di un elettrodo in tem pi relativam ente brevi: norm alm ente 
questo problem a viene sperim entalm ente risolto ricorrendo ad oscillografi 
a raggi catodici, m a l’acquisizione perm anente dei dati, anche quando si u ti
lizzi un oscillografo a lunga persistenza, deve passare attraverso il processo 
fotografico, processo che può risultare o poco pratico (registrazione di tipo 
convenzionale) o relativam ente dispendioso (registrazione tipo Polaroid). 
In  alternativa alla registrazione per mezzo di oscillografo, si propone, in questa 
Nota, l’utilizzazione di un mem orizzatore di transienti capace di acquisire i 
dati analogici che interessano in tem po reale e « restituirli » in seguito, in forma 
analogica o digitale, in tem po relativam ente lungo per perm ettere una regi
strazione tradizionale su carta o, eventualmente, su banda perforata.

Pa r t e  s p e r im e n t a l e

Il m em orizzatore scelto è il « 610 B T ransient Recorder», Biomation, 
Cupertino, California; questo apparecchio si compone sostanzialm ente di 
un convertitore analogico-digitale a 6 bit molto veloce (tempo di conversione: 
<  ioo ns), com binato con una m em oria di 6 bit X 256 « parole » del tipo «MOS 
Shift Register M em ory ». I dati in uscita da questo strum ento sono presentati 
sia in form a binaria pu ra  (2 ps/dato, con un intervallo di tempo, tra  dato e 
dato, che si può scegliere tra  2 [xs e 512 (jls in modo asincrono, program m abile) 
che in form a analogica (20.0 s per registratori Y-tempo e 0.4 ms per oscillo
grafi, per il totale delle 256 parole memorizzate).

L ’acquisizione analogica dei dati in ingresso può essere ottenuta in modo 
convenzionale ed in modo differenziale (Common M ode Rejection: >  40 dB),

(*) Centro Studi di Chimica e Chimica Fisica Applicata alle Caratteristiche di Impiego 
dei Materiali, C.N.R.. Piazzale J. F. Kennedy, Genova.

(**) Nella seduta del io  maggio 1975.
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su di una im pedenza di ingresso di 1 M O (25 pF  in parallelo) con sensibilità 
comprese tra  50 mV e 50 V fondo scala in io  cam pi tara ti. L a velocità di cam 
pionam ento dei dati può essere scelta in intervalli compresi tra  0.1 [x se 50 ms/ 
parola in 18 campi tarati: si possono così praticam ente m em orizzare segnali 
di du ra ta  com presa tra  circa 25 [Jts e 12 s (in funzione del modo di utilizza
zione dello strum ento, un certo num ero di parole, tra  le 256 disponibili, ven
gono utilizzate per inform azioni logiche interne e/o esterne). L a precisione 
del fondo scala è condizionata dal sistema di conversione analogico-digitale 
e risulta essere di 1 parte su 64 (1.6 % del fondo scala, dell’ordine di grandezza, 
comunque, di un buon oscillografo a raggi catodici).

s t a r t  s t a r t

c e l l a
Fig. i. -  Schema «a blocchi» del circuito sperimentale di misura.

L ’ampiezza del fondo scala del segnale analogico in uscita è di 1 volt 
picco-picco, m entre l’uscita digitale in codice binario puro lavora su 6 linee 
e logica negativa di tipo T T L  (o Volt — 1 logico).

T u tta  una serie, infine, di possibilità di « trigger » in ingresso {avvio del 
capionam ento) ed in uscita (inizio della emissione dei dati m em orizzati ed 
eventuale messa in moto del registratore), rendono questo apparecchio estre
m am ente flessibile ed inseribile praticam ente in ogni sistema convenzionale 
di m isura elettrochimica.

i In  fig. i è rappresentato schem aticam ente il circuito elettrico utilizzato 
per ottenere, a titolo di esempio e di prova, delle curve di polarizzazione elet
trochim ica ad alta velocità di scansione. Come sistema è stato scelto il platino 
in acido solforico 1.0N .
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In  una cella convenzionale è stato immerso l’elettrodo di lavoro, costituito 
da una lam inetta di platino di circa 2 cm2 di superficie; il contro-elettrodo, 
anch’esso di platino, è stato sistem ato attorno all’elettrodo di lavorò, ed è 
costituito da un cilindro con circa 20 cm2 di superficie.

Il potenziale dell’elettrodo di lavoro è stato rilevato, attraverso una sonda 
di tipo Luggin, tram ite  un riferim ento al calomelano saturo. La soluzione della 
cella (circa 1 litro) è stata  m antenuta agitata, aerata con gorgogliam ento e 
term ostatata  (25.0 °C).

Fig. 2. -  Fac-simile della registrazione ottenuta in uscita del memorizzatore. La linea 
tratteggiata mostra l’andamento sincrono del segnale di modulazione del potenziostato.

Il potenziostato utilizzato è stato un A M EL, Milano, mod. 551: questo 
strum ento è molto rapido e quindi adatto al tipo di m isure effettuate; in parti
colare l’apparecchio è fornito di uscita analogica proporzionale alla corrente 
circolante tra  elettrodo di lavoro e contro-elettrodo (100 mV per ognuno dei 
7 cam pi di m isura).

L a m odulazione del potenziostato, per la quale è stata scelta, nell’esempio 
che si presenta, una form a d ’onda triangolare di ampiezza di 2 volt picco-picco, 
è stata o ttenuta per mezzo di un generatore di funzioni W avetek, San Diego, 
California, mod. 133: questo generatore provvede anche, attraverso il circuito 
di «trigger», ad attivare il m em orizzatore all’istante in cui inizia la scansione 
potenziodinam ica.
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La registrazione dei dati in uscita dal mem orizzatore è stata fatta con 
un. registratore X -Y  H ew lett-Packard , San Diego, California, mod. 7001 AM , 
con l’asse X posizionato in modo da utilizzare la scansione interna alla velocità 
di I cm s“1. L ’avvio della trasm issione dei dati al registratore, ed eventualm ente 
la messa in m arcia dello stesso, è ottenuta per mezzo del «trigger» sul m em o
rizzatore

La'.fig. 2 riporta  un fac-sim ile di registrazione ottenuta attraverso il m e
morizzatore, ed è relativa ad un ciclo di polarizzazione potenziodinam ica trian 
golare partente dal potenziale di equilibrio, con sequenza catodica-anodica.

Pig- 3- “ Trasposizione «punto per punto», sul piano coordinato sovratensionale-densità 
di corrente, dei dati sperimentali ricavati dal diagramma di fig. 2.

L a linea «a scalini» di fig. 2 si riferisce al segnale in uscita dal m em oriz
zatore, m entre la linea tratteggiata è stata riportata  per rappresentare l’anda
m ento sincrono della m odulazione potenziostatica. Nal caso rappresentato 
la frequenza di m odulazione è  di 50 Hz: essendo, come detto, l’am piezza di 
2 volt picco-picco, la velocità di scansione risulta pari a 200 V s-1.

L ’andam ento «a scalini» della registrazione è dovuto, come intuibile, al 
fatto che la memorizzazione, essendo in forma digitale, si realizza a livelli 
discreti: evidentem ente una m aggiore capacità della m em oria com porterebbe 
un infittim ento di questi livelli e quindi « scalini » più frequenti e più piccoli;
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comunque, per la m aggior parte delle esigenze elettrochimiche, una risoluzione 
ottenibile quale quella m ostrata, risulta sufficiente.

L a rappresentazione di una curva potenziostatica, come quella di fig. 2, 
può non essere fam iliare agli elettrochimici: la trasposizione sul piano 
coordinato sovratensione-densità di corrente è però facilmente ottenibile con 
rausilio  di un piccolo calcolatore m unito di « plotter ». Se si divide, infatti 
1 asse del tempo di fig. 2 in tre intervalli (a , b e c )  e si determ inano 
le coordinate di un certo num ero di punti significativi della curva (nel caso 
esposto, e ove possibile, sono state rilevate le coordinate corrispondenti al

Fig. 4. -  Tracciato della curva di polarizzazione ottenuta direttamente per mezzo della 
elaborazione al calcolatore dei dati sperimentali ricavati dal diagramma di fig. 2.

punto indicante la m età di ogni gradino) è semplice dare istruzioni tali al 
calcolatore da far si che la trascrizione dei punti sul plotter, partendo dai valori 
delle coordinate degli stessi, avvenga coerentemente alla raffigurazione sul 
piano coordinato sovratensione-densità di corrente. Questo tipo di trascrizione 
è rappresentato in fig. 3; i punti sono quelli sperim entali ricavati dalla fig. 2.

Per rendere più pratico e meno tedioso Tinserimento nel calcolatore dei 
num erosi dati sperim entali, questi stessi sono stati trascritti, una volta per tu tte , 
su banda perforata in codice A SC II, con una telescrivente (Teletype), e tra 
smessi al calcolatore, opportunam ente program m ato, per mezzo di un lettore 
di nastro (H aw lett—Packard mod. 9104 A). Volendo, è possibile anche far
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tracciare dal calcolatore direttam ente la curva di polarizzazione: la fig. 4 
m ostra appunto il risultato di questa operazione, riferita sempre alla 
elaborazione dei dati sperim entali presentati in questa Nota, La curva passa 
attraverso tu tti i punti sperim entali, ed è o ttenuta facendo opportunam ente 
elaborare al calcolatore i valori delle coordinate dei punti sperim entali stessi [ 1 ].

C o n c lu sio n i

L ’utilizzazione di un m em orizzatore di transienti, sem bra quindi molto 
interessante per lo studio dei fenomeni elettrochimici veloci. L a possibilità 
di elaborare i dati con un calcolatore, perm ette inoltre la trascrizione, in forma 
tradizionale, delle curve di polarizzazione. D al momento, inoltre, che il m e
m orizzatore utilizzato ha una uscita digitale asincrona (o interrogata), sarebbe 
possibile, attraverso u n ’interfaccia di conversione binario puro-codice ASCII, 
trascrivere direttam ente i dati sperim entali m em orizzati su nastro perforato, 
elim inando quindi sia le operazioni m anuali di lettura del grafico tracciato 
per mezzo del m em orizzatore che la trascrizione su nastro perforato dei dati 
sperim entali [2].

Num erose altre esperienze, condotte in varie condizioni operative, m u
tando, per esempio, la velocità di scansione e/o la ampiezza della polarizzazione, 
hanno m ostrato la validità pratica e l’affidabilità del sistema sperim entale 
presentato in questa Nota; al limite, quando si disponga già della necessaria 
attrezzatura per la elaborazione dei dati, questo tipo di memorizzazione può 
risultare anche più economico dei sistemi fotografici norm alm ente utilizzati.

Si ringrazia il prof. V. Lorenzelli, D irettore di questo Centro, per l’inte
resse m ostrato alla realizzazione del sistema sperim entale presentato e per il 
suo incoraggiam ento. Si ringrazia pure Fing. A. Passerone per la collabo- 
razione data  per la program m azione del calcolatore.
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